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Wir gratulieren Ihnen zu lhrer Entscheidung, in Zukunft natirlich zu verhiten.

Ob Lady-Comp oder Baby-Comp, ob zuverlédssige Verhiitung oder Familien-
planung, die zum Wunschkind fuhrt — Sie haben so oder so gut gewahlt.
Das haben Zehntausende von Frauen vor lhnen auch schon getan. Und sie
waren zufrieden mit dieser ebenso sicheren wie natlrlichen Methode.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung zu lhrer eigenen Sicherheit auf-
merksam und vollstandig durch. Alles, was Sie Uber das Gerat wissen sollten,
finden Sie im Inhaltsverzeichnis oder im alphabetischen Sachverzeichnis.

Wir wiinschen lhnen einen guten Start.
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Lady-Comp/Baby-Comp wird mit einem inte-
grierten Akku und einem separaten
Netzstecker geliefert (vgl. auch Seite 40).

Wenn Sie das Gerét erhalten, ist der Akku

nicht geladen.

e Das erste Mal muss der Akku ca. 24 Std.
geladen werden.

e Beim Wiederaufladen ist der Akku nach
ungefahr 12 Std. vollstandig aufgeladen.

e Bei langerer Nutzungsunterbrechung, muss
das Gerat alle 3 Monate aufgeladen werden,
damit der Akku keinen Schaden nimmt.

e |ady-Comp/Baby-Comp dirfen nur im
Akkubetrieb genutzt werden.

Anschliisse

Auf der Rickseite des Gerates:

e Stecker des Netzteils in Anschlussbuchse A
e Messensor in Anschlussbuchse B

Wichtig: Zuerst den Anschluss A, dann erst
den Netzanschluss herstellen.

Akku aufladen

Bitte diese Reihenfolge beachten:

1. Stecker des Netzteils in die
Anschlussbuchse A stecken

2. Erst dann den Netzanschluss herstellen

3. Akku laden

4. Netzanschluss |6sen

5. Stecker des Netzteils aus
Anschlussbuchse A ziehen

e Lady-Comp/Baby-Comp sind nun fur
ungeféahr einen Monat betriebsbereit.

¢ Wenn die Anzeige BA 09 bis BA 01
erscheint, muss der Akku erneut aufgeladen
werden.




Der Akku lhres neuen Gerates muss vor der
Inbetriebnahme 24 Stunden geladen wer-
den. Wahrend des Ladens leuchtet die
Ladezustandsanzeige Lo 01 bis Lo 10.
Jetzt ist Ihr Gerat fur ca. 30 Tage
betriebsbereit.

Waéhrend des Ladevorgangs kann nicht
gemessen werden.

Das Programm arbeitet von Anfang an mit
eingegebenen Stammdaten.

Je regelmassiger Sie messen, um so
schneller lernt das Gerat Ihren individuellen
Zyklus kennen und deuten.

Es zeigt immer mehr griine (unfruchtbare
Tage) an und die roten (fruchtbare Tage)
werden enger eingegrenzt.

Nun kénnen Sie gleich morgen nach dem
Aufwachen mit dem Messen beginnen.

Messen Sie immer die Temperatur unmittel-
bar nach dem Aufwachen, vor dem
Aufstehen, also bevor Sie in irgendeiner
Form aktiv werden.

(Aufwachtemperatur = Basaltemperatur)

Wenn Sie Aufzeichnungen Uber
Menstruationsdaten ,,M* haben,
geben sie diese vor der ersten Messung ein.

Fir den ersten Tag der Anwendung muss
der Wecker am Vortag vor 24.00 Uhr
gestellt und aktiviert werden.

Vor Beginn, mussen Sie die Pille ab-

setzen. Denn: Das Programm basiert darauf,
dass der Eisprung exakt erkannt wird.

Die Pille jedoch verhindert den Eisprung.

Die Hormonspirale muss vor dem Start
entfernt werden.

Bei einer Kupferspirale ist es empfehlens-
wert, diese zu entfernen.



Anzeigenfeld

LADY-COMP Funktionstasten

Messflhler

v Messsensor



Bei Inbetriebnahme sind in lhrem Lady-Comp/
Baby-Comp Beispielwerte gespeichert. Diese

werden automatisch geldscht, sobald Sie eine
erste eigene Messung durchgefiihrt oder

bereits Menstruationsdaten eingegeben haben.

Die Beispielwerte erscheinen wieder, falls Sie
lhre Anwenderdaten I6schen.

Selbsttest und Probemessung
Lady-Comp/Baby-Comp flihrt lhnen in einem
Selbsttest alle Anzeigen vor.

Ausgehend von der Uhranzeige:

e Driicken Sie 3x die Plustaste.

e | ady-Comp/Baby-Comp durchlauft nun
selbsténdig alle Symbole. Das Gerét testet
sich selbst und zeigt dies im
Anzeigenfenster.

e Am Ende des Testlaufs erscheint die Uhrzeit
und das Thermometersymbol leuchtet.

e Wenn Sie die Kreistaste driicken, blinkt das
Thermometer und es erfolgt eine Messung.

¢ Soll keine Probemessung erfolgen, kann
diese durch gleichzeitigen Druck auf die
Minus- und Plustaste abgebrochen werden.

Gerat einschalten
e Driicken Sie eine beliebige Taste.
e Die aktuelle Uhrzeit erscheint.

Automatisches Abschalten und

automatische Riickkehr in die Uhr-Anzeige

e Wird wahrend 30 Sekunden keine Taste
gedrlckt, kehrt das Geréat automatisch in
die Uhr-Anzeige zurlick und schaltet sich
nach ca. 60 Sekunden komplett ab.

* Die Anzeige bleibt dann bis zum nachsten
Tastendruck oder Klingeln des Weckers
dunkel.

e Beim Driicken von Plus- und Minustaste
gleichzeitig, kehrt das Gerat automatisch in
die Uhr-Anzeige zuruck.
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Lady-Comp/Baby-Comp hat verschiedene Bedienebenen:
Um zwischen den Ebenen zu wahlen und fir alle Eingaben, betétigen Sie bitte die Funktionstasten.

Kreistaste @

Mit der Kreistaste kdnnen Sie die Ebenen
wechseln.

Mit der Kreistaste kdnnen Sie die Stellbereit-
schaft herbeifiihren.

Einstellbereitschaft:

Kreistaste 5 Sek. drlicken und halten

Die Anzeige blinkt: Sie ist stellbereit. Die ent-
sprechenden Daten kénnen mit Plus- oder
Minustaste vor- oder zurlickgestellt werden.
Beenden der Einstellung:

Kreistaste 5 Sek. drlicken und halten
Bestéatigung der gewtinschten Eingabe:

Das Blinken endet. Als Bestétigung erfolgt
ein akustisches Signal.

Zuriick zur Ausgangsposition

Durch Drticken der Plus- und Minustaste

gleichzeitig kommen Sie immer zur Ausgangs-

position/Uhrzeit zurlick.

Plustaste ®

e Mit der Plustaste kdnnen Sie vorwarts
stellen und Eingaben vornehmen
(z. B. die Menstruation bestétigen).

Minustaste

e Mit der Minustaste kdnnen Sie zurlick-
stellen (z. B. vergangene Messwerte und
Auswertungen ansehen).

Schnelllauf

e Durch Driicken und Halten der Plus- bzw.
Minustaste, stellen Sie schnell zurlick oder
vorwarts.



® .........Anzeigenfeld Lady-Comp ....cceeeeeeeeeeeeeeeennnns

1 Fruchtbarkeitsanzeigen:
(von links nach rechts)
rot = fruchtbar
gelb = Lern- und Ubergangsbereich
oder fehlende Eingaben
griin = unfruchtbar

2 Wecksymbol:
Leuchtet, wenn der Wecker eingeschaltet ist.

3 Anzeigenfeld:
fur alle Zeitangaben, Messwerte usw.

4 Messsymbol:
Leuchtet im Messzeitraum und
blinkt bei Messbereitschaft.

LADY-COMP® &

5 Menstruationsanzeige:
»,M* blinkt fir Eingabe ,+“ ja / ,—“ nein
»,M* leuchtet konstant wenn ,+“ eingegeben wurde.




1. Akku 24 Stunden laden

2. Weckzeit einstellen

3. Wecker aktivieren

4. Evil. Eingabe zuriickliegender
Menstruations-Daten

5. BMI eingeben

6. Messen am néchsten Morgen
7. Fruchtbarkeit ablesen
8. Bei Menstruation ,,M“ eingeben

Wenn Sie Lady-Comp/Baby-Comp
erhalten, sind die Uhrzeit, das Datum
und das Jahr bereits richtig eingestellt.

Bei Reisen in andere Zeitzonen haben
Sie die Mdglichkeit, Datum und Uhrzeit
auf die aktuelle Ortszeit umzustellen.

1. Akku 24 Stunden laden
Eine Messung ist wahrend des
Ladevorgangs nicht méglich.

2. Weckzeit einstellen
Ausgehend von der Uhranzeige:

Einmal die Minustaste drlicken.

Die eingestellte Weckzeit erscheint.

Kreistaste 5 Sek. gedriickt halten, Weckzeit blinkt.
Mit der Plustaste die Std. vorstellen oder

mit der Minustaste die Stunden zuriickstellen.
Wenn die +/- Taste langer als drei Sekunden
gedriickt wurde, erfolgt der Schnelllauf.
Anschliessend kurz die Kreistaste drticken.

Nun kénnen sie die Minuten nach dem

selben Schema verstellen.

Mit der Plustaste die Minuten vorstellen.

Mit der Minustaste die Minuten zurlickstellen.
Einstellen beenden:

Druck auf die Kreistaste und 5 Sek. halten.

Das Blinken stoppt, ein akustisches Signal ertdnt.
Die aktuelle Weckzeit wird angezeigt.

3. Wecker aktvieren
Ausgehend von der Uhranzeige:

Einmal die Minustaste driicken, die Weckzeit erscheint.
Nochmals die Minustaste driicken, die Glocke blinkt.
Druck auf die Plustaste und die Glocke leuchtet

konstant. Sie werden zur gewiinschten Zeit geweckt.



4. Evtl. Eingabe zuriickliegender
Menstruations-Daten ,,M“

Wenn Sie Aufzeichnungen Uber ,M*“-Daten

haben, kdnnen Sie diese vor der ersten

Messung in das Gerat eingeben. Aktivieren

Sie ,M“, wie auf Seite 23 beschrieben.

Es muss pro Zyklus nur der erste ,M“-Tag ein-
gegeben werden, das Geréat speichert auto-
matisch drei ,M“-Tage. Beginnen Sie mit der
am weitesten zurlickliegenden Menstruations-
Eingabe.

5. BMI eingeben

BMI = Body MaB Index: Geburtsdatum, GroBe
und Gewicht. Die Eingabe erleichtert die
Zyklusauswertung.

Ausgehend von der Uhrzeit:

e Durch gleichzeitiges Driicken der +/- Taste
fir 5 Sek. kdnnen diese Werte eingegeben
werden.

e Zuerst erscheint das Geburtsjahr, es leuch-
tet das Geburtssymbol.

Geburtsjahr eingeben:

Kreistaste 5 Sek. gedrlickt halten
die Jahreszahl blinkt

mit der Plus- bzw. Minustaste das
Geburtsjahr eingeben.

Einstellen beenden:

5 Sek. Druck auf die Kreistaste.

Grosse eingeben:

Kurzen Druck auf die Kreistaste
anschliessend 5 Sek. gedrickt halten
die Grosse blinkt

mit der Plus- bzw. Minustaste

die Grosse eingeben

Einstellen beenden:

5 Sek. Druck auf die Kreistaste.

Gewicht eingeben:

Kurzen Druck auf die Kreistaste
anschliessend 5 Sek. gedriickt halten
das Gewicht blinkt

mit der Plus- bzw. Minustaste

das Gewicht eingeben

Einstellen beenden:

5 Sek. Druck auf die Kreistaste.



e Zum Speichern der Eingaben:
kurzer Druck auf die Kreistaste und
es erscheint der berechnete BMI-Wert.

e Driicken Sie nochmals die Kreistaste und
Sie kehren zur Uhrzeit zurlick.

6. Messen am nachsten Morgen

Messen Sie taglich nach dem Aufwachen lhre
Basaltemperatur. Die Basaltemperatur ist die
Temperatur unmittelbar nach dem Aufwachen,
vor dem Aufstehen, also bevor Sie in irgend-
einer Form aktiv werden. Alles Uber das
Messen finden Sie auf Seite 20.

Das Gerat ist messbereit:

e +3 /-3 Stunden vor bzw. nach der
letzten Messung.
(vgl. S. 18)

7. Fruchtbarkeit ablesen

Das Gerét zeigt lhren Messwert an und lhre
Fruchtbarkeit fir den Tag:

rot fruchtbar

grin unfruchtbar

gelb Lern- und Ubergangsbereich

rot blinkt Prognose Ovulationstag (= Eisprung)

8. Menstruations-Eingaben
Nach dem Messvorgang blinkt gegebenenfalls
,M“ = Menstruation.
e Bei ,M*“ ja drlicken Sie die Plustaste.
M leuchtet konstant.
e Bei ,M“ nein drlicken Sie die Minustaste.
M verschwindet aus der Anzeige.

¢ Mindestens an drei aufeinanderfolgenden
Tagen ,,M“ eingeben.

¢ Haben Sie ,,M“ ohne vom Gerit danach
gefragt worden zu sein, aktivieren Sie ,,M“
(vgl. Seite 23).



Messzeitraum

Lady-Comp/Baby-Comp Uberwacht den Mess-
zeitraum. Er richtet sich nach der tatsachlichen
Messzeit und bestimmt den Messzeitraum fur
den nachsten Tag.

[3 Der Messzeitraum umfasst 6 Stun-
den und beginnt bzw. endet drei
Stunden vor und nach dem letzten
Messzeitpunkt, sofern dieser vom

Weckzeitpunkt abweicht.

Gemessen werden kann nur einmal am Tag,
innerhalb des Messzeitraums.

Vor der ersten Messung muss der Wecker
aktiviert werden.

Sie erkennen den Messzeitraum am
konstant leuchtenden Messsymbol.

Der Messzeitraum ist unabhangig vom Wecker
und errechnet sich aus der Messung des
Vortages (-3/+3 Std.).

Beispiel:

1.Tag Messen um 06.00 Uhr

2.Tag Messzeitraum 03.00 — 09.00 Uhr
Messen um 07.00 Uhr

3. Tag Messzeitraum 04.00 — 10.00 Uhr
Messen um 09.00 Uhr

4. Tag Messzeitraum 06.00 — 12.00 Uhr
Usw.



In der Regel fallen Weckzeitpunkt und Mess-
zeitpunkt zusammen und wir empfehlen, sich

von Lady-Comp/Baby-Comp wecken zu lassen.

Sollten Sie innerhalb des Messzeitraumes auf-
wachen, z. B. weil Sie Ihr Kind versorgen,
messen Sie.

Stehen Sie spater auf als der Messzeitraum
endet, fallt die Messung aus.
Der Wecker muss neu gestellt werden.

Anderung des Messzeitraums

Der Messzeitraum wird durch den Wecker
verandert, z.B. am Wochenende oder bei
Schichtarbeit.

Messzeitraum freigegeben

Wenn ein Tag nicht gemessen wurde, wird der
Messzeitraum freigegeben und muss wieder
neu durch den Wecker gesetzt werden.



Messen allgemein

Das tégliche, zuverldssige Messen der Basal-
temperatur bildet die wichtigste Grundlage
unseres Systems. Die Basaltemperatur ist die
Temperatur unmittelbar nach dem Aufwachen,
vor dem Aufstehen, also bevor Sie in irgend-
einer Form aktiv werden.

Je regelméssiger Sie messen, besonders zu
Beginn der Anwendung, um so schneller lernt
das Gerat Ihren personlichen Zyklus kennen.

Tipps zum Messen

Legen Sie den Messsensor unter die Zunge,
hinten links oder rechts vom Zungenbandchen
und schliessen Sie den Mund. Wahrend der
Messung sollte der Sensor nicht verschoben
werden. Die besten Ergebnisse erhalten Sie,
wenn Sie stets dieselbe Sensorposition
wahlen.

Messen
. Lady-Comp/Baby-Comp weckt Sie
_ﬂ‘_ durch einen Signalton.
¢ .~ Durch Druck auf eine beliebige Taste
stellen Sie den Weckton ab.

Das Messsymbol leuchtet. Es besteht
@ Messbereitschaft. Den Sensor unter die
Zunge legen, ganz hinten rechts oder
links vom Zungenb&ndchen und den
Mund schliessen. Um zu messen,
driicken Sie eine beliebige Taste.

DL
-0
PR

Das Messsymbol blinkt.

Der Messvorgang dauert ca. 1-2 Min.,
wenn nach 3 Min. kein Messwert ermit-
telt werden kann wird die Messung
automatisch abgebrochen.

Die Anzeige zeigt Messwerte
von 34,5 bis 41,0 Grad C an.

Ab 37.8 Grad alterniert der Messwert mit ,,F“
flr Fieber.



Messen

Bei Beendigung der Messung ertdnt ein
Signalton und der festgestellte Messwert
erscheint in der Anzeige.

o Die Fruchtbarkeit des Tages wird
angezeigt.

Storungen beim Messen
siehe Seite 44 ,Stérungen und Abhilfe”

Abbruch Messen

Wenn Sie einmal nicht messen oder den Mess-
vorgang abbrechen wollen, kdnnen Sie das
Messen abstellen, indem Sie die Minus- und
die Plustaste gleichzeitig driicken. Ein Signal-
ton ertdnt. Das Gerat bricht die Messung ab.
Die Messung fir diesen Tag entfallt.

Das Messsymbol leuchtet nicht

Wenn das Messsymbol am Morgen nicht
leuchtet, aktivieren Sie den Wecker fiir den
néchsten Morgen. Lady-Comp/Baby-Comp
wird wieder messbereit sein.

Keine Messungen vornehmen

Bei Temperaturerhéhung durch z. B. Erkéltung,
Grippe, Fieber, Schlafmangel, GUbermaBigen
Alkoholgenuss lesen Sie bitte Seite 31.



Grundsatzlich geben Sie ,M“ an so vielen
Tagen ein, wie ,M“ dauert, mindestens aber
an drei Tagen aufeinanderfolgend.

Menstruationseingaben

zu Beginn der Anwendung

N Nach dem Messvorgang blinkt
-M‘- gegebenenfalls ,M“ = Menstruation.

.
1

e Bei ,M* ja, driicken Sie auf die Plustaste.
»,M* leuchtet konstant.

¢ Bei ,M*“ nein, driicken Sie auf die Minustaste.

»,M“ verschwindet aus der Anzeige.

¢ Ein Signal bestétigt die Eingabe, der aktuelle
Zyklustag wird alternierend (abwechselnd)
mit dem Messwert angezeigt.

»M“-Eingabe nach einiger Zeit der Anwendung
Wenn Lady-Comp/Baby-Comp lhren Zyklus
kennt, fragt Sie das Gerat nach ,M“ an den
Tagen, wo ,,M“ erwartet wird.

¢ Die ,M“-Abfrage (,M*“ blinkt) beginnt 2 Tage
vorher.

e Wenn ,M“ voruber ist, hort Lady-Comp/
Baby-Comp mit der Abfrage wieder auf.

Die erste Blutung nach Absetzen der Pille ist
eine pillenbedingte Entzugsblutung und keine
Menstruation. Geben Sie hier noch kein ,,M*
ein.

»M* Kkorrigieren
Falsche ,M“-Eingaben kénnen nur fir die letz-
ten drei Tage rickwirkend korrigiert werden.

Sollen mehrere ,M“- Tage nachgetragen bzw.
korrigiert werden, dann immer mit dem am
weitesten zurlickliegenden Tag beginnen

(vgl. Seite 23).



»M* aktivieren

Haben Sie ,M* an einem Datum, an dem Lady-
Comp/Baby-Comp nicht nach ,M“ gefragt hat,
aktivieren Sie ,M“ selbst.

Ausgehend von der Uhranzeige:

¢ Dricken Sie die Kreistaste. Es erscheint die
Temperatur von heute mit der Fruchtbar-
keitsanzeige.

e Die Kreistaste 5 Sek. gedriickt halten.
»M“ blinkt.

e Mit Druck auf die Plustaste ,M“ eingeben.
»,M“ leuchtet konstant.

An den kommenden Tagen wird Lady-Comp/
Baby-Comp von sich aus nach ,M* fragen.

»M* riickwirkend/nachtraglich eingeben

1. Es ist méglich, aufgezeichnete M-Daten vor
der Inbetriebnahme einzugeben.

2. Wenn Sie langere Zeit nicht gemessen haben
(z. B. im Urlaub), aber wahrend dieser Zeit
die Menstruation hatten, kénnen Sie diese
rickwirkend eingeben.

Solange keine Messwerte vorliegen, kdnnen
Sie beliebig weit zurlickgehen. Beginnen Sie
mit dem am weitesten zuriickliegenden Tag.
Wenn Messwerte vorliegen kénnen Sie an bis
zu drei zuriickliegenden Tagen ,M*“ immer
korrigieren.

Ausgehend von der Uhrzeit:

e Driicken Sie einmal die Kreistaste.

e Sie blattern mit der Minustaste auf das
gewtnschte Datum zuriick.

¢ Nun die Kreistaste 5 Sek. gedriickt halten.
,M“ blinkt.

e Mit Druck auf die Plustaste ,M"“ bestatigen.
»M*“ leuchtet konstant.

e Bei Korrektur:
Mit der Minustaste ,M“ verneinen.



Fruchtbarkeitsanzeigen
Lady-Comp/Baby-Comp informiert mit farbigen
Anzeigen Uber die Fruchtbarkeit an jedem
Zyklustag.

® oot fruchtbar
gelb Lern- und Ubergangsbereich,
fehlender Messwert.
® grin unfruchtbar
-‘ rot blinkt Heute ist der erwartete
' Eisprung.

»Rot blinkt* ist eine Prognose.

Fir abgeschlossene
Zyklen zeigt ,rot blinkt“ den
ermittelten Eisprung an.

Das Gerit lernt Ihren Zyklus kennen

Je regelméssiger Sie messen, besonders zu
Beginn der Anwendung, um so schneller lernt
das Gerét Ihren personlichen Zyklus kennen.

Die Anzahl ,,griner Tage“ nimmt vorsichtig und
systematisch zu.

Erhélt das Gerat Uber langere Zeit keine Ein-
gaben mehr oder nur unauswertbare Informa-
tionen, nimmt die Anzahl der ,gelben Tage® zu.

Schwangerschaftsanzeige Lady-Comp
Lady-Comp weist ab dem 15. Tag nach der
Empfangnis auf eine wahrscheinliche
Schwangerschaft hin, indem

rot, gelb und griin gleichzeitig blinken.

Eine Bestatigung der Schwangerschaft erfolgt
ab dem 18. Tag nach der Befruchtung, indem
rot, gelb und griin konstant aufleuchten

(vgl. auch Baby-Comp Seite 36).



Vorausschauende Fruchtbarkeitsanzeige

Ausgehend von der Uhranzeige:

e Einmal die Kreistaste driicken.

e Einmal die Plustaste driicken und Sie ge-
langen in die vorausschauende Fruchtbar-
keitsanzeige.

e Durch mehrmaligen Druck auf die Plustaste
kénnen Sie die zu erwartende Fruchtbarkeit
an den kommenden 6 Tagen abrufen.

Welcher Fruchtbarkeitsstatus besteht, wird am
betreffenden Tag angezeigt werden. So kann
die Prognose fiir den Tag heute plus 4 z. B.
,grin“ sein. Wenn sich der Eisprung aber nach

hinten schiebt, also noch Fruchtbarkeit besteht,

wird die Anzeige an dem Tag 4 jedoch ,rot”
sein.

Die Werte in der Vorschau sind Prognosen.
Die Fruchtbarkeit eines ,Prognose-Tages“
kann von der am entsprechenden Tag tat-
séchlich festgestellten Fruchtbarkeit
abweichen. Es gilt jeweils die aktuell an-
gezeigte Fruchtbarkeit.

Zuriickschauende Fruchtbarkeitsanzeige

Sie kénnen alle vorangegangenen Messwerte
durch mehrmaligen Druck auf die Minustaste
bis zu 180 Tage beim Lady-Comp und 250
Tage beim Baby-Comp in die Anzeige rufen.

Ausgehend von der Uhranzeige:

e Einmal die Kreistaste driicken und der
heutige Temperaturwert erscheint, die An-
zeige alterniert mit dem aktuellen Zyklustag.

e Einmal die Minustaste dricken. Das Datum
vom Vortag wird angezeigt. Diese Anzeige
alterniert mit dem Messwert des betreffen-
den Tages.

e Mit der Minustaste kann man zurlickblattern.

e Mit der Plustaste kann man vorwartsblattern.

e Das Zurlickblattern endet, wenn Sie 30 Sek.
keine Taste drlicken oder wenn Sie die Plus-
und die Minustaste gleichzeitig driicken.



Monophasen und CLI

Wenn in einem Zyklus kein Eisprung stattfindet,
zeigt lhnen dies Lady-Comp/Baby-Comp an. In
einem solchen Zyklus bleibt das Geréat auf ,rot*.

Ein Anteil von bis zu 20% monophasischen
Zyklen kann vorkommen. Wenn der Anteil hoher
ist, erstellen wir einen Zyklusausdruck, den Sie
mit einem Gynakologen besprechen kénnen.

Eine Gelbkorper-Unterfunktion (CLI) l&sst sich
anhand von Lady-Comp/Baby-Comp-Aus-
drucken diagnostizieren.

Der Baby-Comp zeigt den Anteil der Mono-
phasen und Zyklen mit einer CLI in der
Planungsstatistik an.

Nach Absetzen der Pille dauert es einige Zeit,
bis der Eisprung wieder einsetzt und Sie zu
Ihrem eigenen Zyklus zurlckfinden. Flr weitere
Informationen, wenden Sie sich an uns. Wir
unterhalten eine Datenbank und tauschen
Informationen aus.

Zyklusstatistik

Das Abfragen dieser Informationen Uber lhren
individuellen Zyklus ist das Ergebnis unserer
intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeit
im Bereich der natlrlichen Verhitung und
Familienplanung seit 1989, die wir Ihnen gerne
zuganglich machen wollen.

Datenanalyse und Ausdruck

Wenn Sie an einer detaillierten Analyse lhres
Zyklus und an einem Ausdruck der im Geréat
gespeicherten Daten interessiert sind, senden
Sie lhren Lady-Comp/Baby-Comp an unsere
Adresse ein.



EBENE ZYKLUSSTATISTIK
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Abfrage Zyklusstatistik

Ausgehend von der Uhranzeige:

e Bei Lady-Comp zweimal die Kreistaste
driicken.

e Es wird die Anzahl der gespeicherten Zyklen
seit Beginn der Anwendung angezeigt,
(Anzeige in absoluten Zahlen)

z. B. Symbol C:10.

e Einmal die Minustaste driicken:
lhre Zykluslangen im Durchschnitt,
z. B. Symbol L:28.

e Einmal die Plustaste dricken:
Ihr Temperaturanstieg nach der Ovulation
(Eisprung) im Durchschnitt,

z. B. Symbol JI .27 = 0,27° Celsius Anstieg.

e Zweimal die Plustaste dricken:
lhre Ovulationsschwankungsbreite
(Ovulation = Eisprung)
in +/- Tagen, z. B. Symbol 0-:02.

Sie kénnen die Zyklusstatistik verlassen und
zur Uhranzeige zuriickkehren, indem Sie die
+/- Tasten gleichzeitig dricken.



Uhrzeit einstellen
Ausgehend von der Uhranzeige:

¢ Druck auf die Kreistaste und 5 Sek. gedriickt

halten.
e Die Stundenzahl blinkt.
e Mit der Plustaste die Stunden vorstellen.

e Mit der Minustaste die Stunden zurlickstellen.

Wenn die +/- Tasten langer als drei
Sekunden gedriickt werden, erfolgt der
Schnelllauf.

Anschliessend kurz die Kreistaste driicken.
Nun kdénnen Sie nach dem selben Verfahren
die Minuten verstellen.

e Einstellen beenden:

Druck auf die Kreistaste und 5 Sek. halten.

Das Blinken hort auf. Sie héren ein akusti-
sches Signal als Bestatigung fiir Ihre
Eingabe.

Datum einstellen

Ausgehend von der Uhranzeige:

e Einmal die Plustaste driicken. Es erscheint
das Datum.

e Die Kreistaste 5 Sek. gedriickt halten.
Das Datum blinkt.

e Mit der Plustaste das Datum vorstellen.

e Mit der Minustaste das Datum zuriickstellen.

e Einstellen beenden:
Druck auf die Kreistaste und 5 Sek. halten.
Ein Signal ertdnt, das eingestellte Datum
erscheint in der Anzeige.

Das Jahr wird automatisch richtig mitgefuihrt.
Dies gilt auch fiir Schaltjahre.

e Datum korrigieren
Siehe Seite 44 “Stoérungen und Abhilfe”



Hat das Gerat bereits eine oder mehrere
Messungen erhalten, 18sst sich das Datum nur
noch um einen Tag rickwaérts stellen. Wird das
Datum zurtickgestellt, ist am ndchsten Tag
keine Messung maglich.

Vorstellen kénnen Sie das Datum immer um
einen Tag. Das Datum kann also nicht irrtim-
lich verstellt werden.

So kdnnen Sie das Datum beim Reisen in
andere Zeitzonen korrigieren. Das Messen am
Reisetag lassen Sie ausfallen.

Weckton

Lady-Comp/Baby-Comp weckt anfangs mit
leisem Ton, der zunehmend lauter wird. Der
Weckvorgang endet, wenn Sie eine beliebige
Taste driicken.

Wecker ein-, ausschalten

Ausgehend von der Uhranzeige:

e Einmal auf die Minustaste drlicken.

Die eingestellte Weckzeit erscheint.

e Ein weiterer Druck auf die Minustaste und
die Glocke blinkt.

e Driicken Sie auf die Plustaste, wenn Sie
geweckt werden wollen.

¢ Die Glocke leuchtet konstant. Als Bestatigung
erfolgt ein akustisches Signal.

e Wollen Sie nicht geweckt werden, missen
Sie beim Blinken der Glocke die Minustaste
driicken. Die Glocke erlischt.

¢ Die Glocke leuchtet zusammen mit der
Uhrzeit als Bestéatigung dafirr, dass Sie am
kommenden Morgen geweckt werden.

e Leuchtet die Glocke nicht zusammen mit
der Uhrzeit, so wissen Sie, dass Sie nicht
geweckt werden. Dies gilt auch fir die
Folgetage.



Wahrend Nutzungsunterbrechung

Der Akku von Lady-Comp/Baby-Comp muss

alle 3 Monate vollstandig geladen werden, um
die Funktionstlchtigkeit zu sichern (Seite 41).

Wiederinbetriebnahme nach
Nutzungsunterbrechung

Das Datum, das Jahr und die Uhrzeit laufen
automatisch weiter.

Der Messzeitraum wird durch das
Nichtmessen freigegeben und muss durch
Stellen des Weckers neu gesetzt werden.
Dazu stellen Sie den Wecker fiir den nachsten
Morgen und setzen die Anwendung wie
gewohnt fort.

Nach der Pille

Vor dem Beginn missen Sie die Pille absetzen.

Die erste Blutung nach Absetzen der Pille ist
eine pillenbedingte Entzugsblutung und keine

Menstruation. Geben Sie hier noch kein ,M“ ein.

Sommer- und Winterzeit
Stellen sie die Uhrzeit auf Sommer- oder
Winterzeit vor bzw. zurlick.

Reisen/Zeitzonen

Bei Reisen in andere Zeitzonen haben Sie die
Méglichkeit, Datum und Uhrzeit auf die aktuelle
Ortszeit umzustellen. Stellen und aktivieren Sie
den Wecker auf die gewiinschte neue
Messzeit. Lady-Comp/Baby-Comp wird am
nachsten Morgen messbereit sein. Ebenso ver-
fahren Sie nach Ihrer Rickkehr nach Hause.

Schichtarbeit

Stellen und aktivieren Sie den Wecker auf die
gewulnschte neue Messzeit. Lady-Comp/
Baby-Comp wird am ndchsten Tag messbereit
sein. Ebenso verfahren Sie beim nachsten
Schichtwechsel (siehe Seite 19.)



Keine Messungen vornehmen

Die Geréte errechnen aus den vorhandenen
Werten den zukinftigen Zyklusverlauf und dar-
aus die Fruchtbarkeit.

Temperaturerhéhungen durch Erkaltung, Grippe,
Schlafmangel, GbermaBigen Alkoholgenuss
und/oder Medikamente mit thermischem Effekt
sind ,,unnormal“ und werden vom Gerét als
solche erkannt.

Fieber: Wenn der gemessene Wert auf Fieber
(hdher als 37.80) schliessen lasst, erscheint ein
»F“ alternierend mit dem Messwert flir Fieber
in der Anzeige.

Generell empfiehlt es sich bei fieberhafter
Erkaltung, der Einnahme von Medikamenten
oder einer durchgefeierten Nacht, die tagliche
Messung zu unterbrechen, um den Geraten
keine ,,unnormalen” Werte einzugeben.

Pearl-Index

Beim Pearl-Index handelt es sich um den Wert,
mit dem in der Medizin die Sicherheit einer
Verhitungsmethode angegeben wird.

Beispiel: Wenn 100 Frauen ein Jahr lang ver-
hlten und eine von ihnen schwanger wird,
entspricht das einem Pearl-Index von 1.0.

Die taglichen Fruchtbarkeitsanzeigen von
Lady-Comp und Baby-Comp haben einen
Pearl-Index von 0.7 oder einfacher ausge-
drtickt, von 99,3%.

Datenausdruck

Die letzten 180 Tage bei Lady-Comp bzw.
die letzten 250 Tage bei Baby-Comp

Ihrer gespeicherten Zyklusdaten kénnen beim
Hersteller ausgedruckt und analysiert werden.
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ceeesssssss.. Anzeigenfeld Baby-Comp ...ccvvvviiieeeee.. @

1 Fruchtbarkeitsanzeigen: 7 Konzeptions-Anzeige:
(von links nach rechts) Datum und Symbol blinken bei Konzeptions-
rot = fruchtbar optimum und leuchten konstant bei bestatigtem
gelb = Lern- und Ubergangsbereich Eisprung bzw. bestéatigter Schwangerschaft.
oder fehlende Eingaben
griin = unfruchtbar 8 Geschlechtsanzeige ,girl“:

Leuchtet, wenn eher ein M&dchen zu erwarten ist.
2 Wecksymbol:
Leuchtet, wenn der Wecker eingeschaltet ist. 9 GV-Eingabe:
Blinkt fiir Eingabe Geschlechtsverkehr.
3 Anzeigenfeld:
fur alle Zeitangaben, Messwerte usw. 10 Geschlechtsanzeige ,boy“:
Leuchtet, wenn eher ein Knabe zu erwarten ist.
4 Messsymbol:
Leuchtet im Messzeitraum und
blinkt bei Messbereitschaft.

5 Menstruationsanzeige:
,M*“ blinkt fur Eingabe ,.+“ ja / ,—* nein.
»,M* leuchtet konstant wenn ,+“ eingegeben wurde.

6 Geburtsanzeige:
Datum und Symbol blinken
am mdglichen Geburtstermin
und leuchten konstant bei bestatigtem Eisprung
bzw. bestatigter Schwangerschaft.



Schwangerschaftsplanung
Baby-Comp zeigt Ihnen den optimalen Zeit-
punkt an, um schwanger zu werden.

Nur ein Tag pro Zyklus gilt als optimal, namlich
der zweite Tag vor dem Eisprung.

An diesem Tag leuchten die
~boy*“/,girl“-Symbole zusammen
mit dem Datum.

® Um eher einen Jungen zu planen, ver-

’ kehren Sie nur an den zwei Tagen, an
denen das ,boy“-Symbol alleine
angezeigt wird.

* Um eher ein Madchen zu planen, ver-

kehren Sie nur an den zwei Tagen, an

denen das ,,girl“-Symbol alleine ange-
zeigt wird.

Das erste ,boy“-Symbol leuchtet zwei
Tage vor dem optimalen Empféngnistag.
Das ,,girl“-Symbol leuchtet einen Tag nach
dem optimalen Empféngnistag.

Geschlechtsprognosen

Waéhrend einer wahrscheinlichen bzw. bestétig-
ten Schwangerschaft zeigt Baby-Comp an, ob
eher ein Junge oder ein Madchen erwartet wird.
Voraussetzung dafir ist die GV-Eingabe am
nachsten Morgen nach dem Verkehr.

Junge und Méadchen werden zugleich
* angezeigt, wenn der Verkehr auf den

Tag fallt, an dem ,,boy“ und ,girl”
gleich wahrscheinlich sind. Dies trifft auch zu,
wenn keine GV-Eingaben vorgenommen wur-
den.

Ausgehend von der Uhranzeige:

e Driicken Sie zweimal die Kreistaste. In der
Anzeige erscheint das heutige Datum.

e Driicken Sie nun auf die Minustaste, so
erscheint das Empfangnisdatum mit den
Symbolen ,boy* und/oder ,,girl“, sowie das
Sperma-Symbol.

e Driicken Sie anschliessend zweimal auf die
Plustaste, so erscheint der errechnete
Geburtstag mit den Symbolen ,,boy*
und/oder ,girl“ sowie das Geburts-Symbol.



»GV*“-Eingaben fiir Geschlechtsprognosen
Wenn Sie eine Schwangerschaft planen und an
einer Geschlechtsprognose interessiert sind,
dann teilen Sie es Baby-Comp mit, wenn
Geschlechtsverkehr (GV) stattgefunden hat.
»,GV“-Eingaben nehmen Sie am nachsten
Morgen nach dem Messen vor. ,GV“-Eingaben
sind nur am selben Tag korrigierbar.

Ausgehend von der Uhranzeige:

e Driicken Sie zweimal die Kreistaste und Sie
befinden sich auf der Planungsebene.

¢ Halten Sie nun die Kreistaste 5 Sekunden
gedriickt. Jetzt blinkt das ,,GV“-Symbol.

e Nun sagen Sie mit der Plustaste ja fur ,,GV*“.
Ein akustisches Signal bestétigt die Eingabe.

e Das ,,GV“-Symbol leuchtet konstant.

Wenn Baby-Comp ,,GV*“-Eingaben erhalten
hat, wird er lhnen an den fruchtbaren Tagen
anzeigen, ob im Falle einer Befruchtung eher
mit einem Madchen oder Jungen zu rechnen
ist.

Konzeptionsdatum und Geburtstermin

Nach einem erkannten Eisprung zeigt Baby-
Comp in der Planungsebene das mégliche
Empfangnis- und Geburtsdatum an.

Ausgehend von der Uhranzeige:

¢ Drlicken Sie zweimal die Kreistaste. In der
Anzeige erscheint das heutige Datum.

e Drlicken Sie nun auf die Minustaste, so
erscheint das Empféngnisdatum.

e Driicken Sie anschliessend zweimal auf die
Plustaste, so erscheint der errechnete
Geburtstermin.

Wenn die Ovulation bestétigt ist, stehen die
Anzeigen fest (blinken nicht mehr),

Vor dem Eisprung blinken die Anzeigen
und Symbole.

Nach dem Eisprung leuchten sie konstant.
Wenn keine Aussage mdglich ist,
erscheint ,,- - - -“ in der Anzeige.



Schwangerschaftsanzeige
Baby-Comp unterscheidet drei Schwanger-
schaftsstufen.

Mégliche Schwangerschaft nach 4-5 Tagen
rot, gelb und griin leuchten alternierend,
sofern GV eingegeben wurde.

Wahrscheinlich schwanger nach 15 Tagen
rot, gelb und grun blinken.

Schwangerschaft bestatigt nach 18 Tagen
rot, gelb und griin leuchten konstant.

Die Anzeigen der Stufe 2 und 3 erfolgen auch
ohne GV-Eingabe.

Auf eine mdgliche Schwangerschaft weist
Baby-Comp nach dem 4.-5. Tag nach der
Befruchtung hin. Diese sehr frihe Anzeige
erfolgt, wenn GV (Geschlechtsverkehr) am
nachsten Morgen nach der Messung eingege-
ben wird und eine mégliche Schwangerschaft
errechnet werden konnte.

®  © DieFruchtbarkeitssymbole
rot, gelb und gruin alternieren.

Nach dem 15. Tag wird Baby-Comp auf eine
,wahrscheinliche Schwangerschaft“ hinweisen.

6 ‘o- _‘ Die Fruchtbarkeitssymbole
Yot rot, gelb und griin blinken.

Bestatigt sich die wahrscheinliche Schwanger-
schaft, erfolgt eine weitere Anzeige ab dem
18. Tag nach der Befruchtung.

[ ) @ Alle drei Farben leuchten
konstant.



Schwangerschaft bestatigt

Wenn eine Schwangerschaft festgestellt wurde,
empfehlen wir, das morgendliche Messen in
den ersten Monaten fortzusetzen.

Baby-Comp Uberwacht den Fortbestand der
frihen Schwangerschaft.

Bei einer bestéatigten Schwangerschaft leuchten
das Empfangnisdatum und der Geburtstermin
konstant.

Jetzt wird es Zeit, mit lhrem Gynékologen
einen Termin zu vereinbaren.

Nutzungsunterbrechung wéhrend der
Baby-Pause

Der Akku von Lady-Comp/Baby-Comp muss
alle 3 Monate vollstédndig geladen werden, um
die Funktionstlchtigkeit zu sichern.

Wiederinbetriebnahme nach der
Schwangerschaft

In den ersten sechs Wochen nach der Geburt
besteht keine Fruchtbarkeit.

Danach und in allen anderen Fallen empfehlen
wir spatestens ab der sechsten Woche nach
der Geburt wieder zu messen.

Das Gerat wird bis auf weiteres ,,gelb* anzeigen.

Der wieder beginnende Zyklus kiindigt sich mit
leichten Temperaturschwankungen an. Baby-
Comp nimmt seine Fruchtbarkeitsanzeigen
wieder auf.



Zyklus- und Planungsstatistik

Seit der Einflhrung des Baby-Comp im Jahre
1986 haben wir unzéhlige Paare mit dem Aus-
druck, der Analyse der gespeicherten Daten
und dem von uns entwickelten Auswertungs-
programm bei der Planung eines Kindes unter-
stltzt.

Mit der Zyklus- und Planungsstatistik haben
Sie die Mdglichkeit, bei Innen zu Hause auf
Tastendruck zu Informationen fiir die Planung
eines Kindes zu kommen. Aussagekréftig ist die
Statistik nach drei gemessenen Zyklen.

Ausgehend von der Uhranzeige:

e Driicken Sie dreimal auf die Kreistaste.
Sie befinden sich nun auf der Ebene 4,
der Zyklus- und Planungsstatistik.

¢ Es wird die Anzahl der gespeicherten Zyklen
seit Beginn der Anwendung angezeigt,
z. B. C 10 (Anzeige in absoluten Zahlen).

EBENE ZYKLUS- + PLANUNGSSTATISTIK

CLI- MONO- HOCHLAGEN-
WERT © PHASEN © LANGE

Minustaste driicken

e Einmal driicken:
lhre Zyklusléangen im Durchschnitt,
z. B. Symbol L:28.

e Zweimal driicken:
Ihre Hochlagenlange im Durchschnitt
Symbol HL:12.

¢ Dreimal dricken:
Ihre Monophasen in % der letzten Zyklen,
Symbol PO:15.

¢ Viermal dricken:
erscheint die CLI in %, Symbol LI:10
(CLI = Gelbkorperunterfunktion).
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Plustaste driicken Datenanalyse, Ausdruck und Beratungsservice
e Einmal driicken: Wenn Sie an einer detaillierten Analyse lhres
Ihr Temperaturanstieg nach der Ovulation Zyklus und an einem Ausdruck der im Gerat
im Durchschnitt, z. B. Symbol 4 .27, gespeicherten Daten interessiert sind, senden
0,27° Celsius Temperaturanstieg. Sie Ihren Lady-Comp/Baby-Comp an unsere
e Zweimal driicken: Adresse ein.
lhre Ovulationsschwankungsbreite
(Ovulation = Eisprung) Bei Zyklus- und Empféangnisschwierigkeiten
in +/- Tagen, z. B. Symbol 0 —:02. liefert fiir Sie und auch fir Ihren Gynakologen
® Dreimal drticken: ein Ausdruck mit einer Auswertung der gespei-
lhre Planungstreffer: links die Anzahl Zyklen, cherten Daten in der Regel wertvolle Hinweise.

rechts die Anzahl der Treffer, begrenzt auf
die letzten 20 Zyklen, z.B. Symbol @ 10:03.

Sie kénnen die Zyklus- und Planungsstatistik
verlassen und zur Uhranzeige zurlickkehren,
indem Sie +/- Tasten gleichzeitig driicken.



Loschen gespeicherter Daten

Bringen Sie das Gerat in den Selbsttest (siehe
S. 11). Nun kénnen wahrend des Selbsttests
die Daten geléscht werden:

e Driicken Sie gleichzeitig die Kreis-, die
Minus- und Plustaste.

e Alle drei Tasten 5 Sek. anhaltend drlicken.

¢ In der Anzeige erscheint ein ,,L“ fir Loschen
und rechts eine ,,9%.

e |assen Sie die drei Tasten nun los.

e Die ,9“ missen Sie durch 9-maligen Druck
auf die Minustaste auf Null herunterzéhlen.
Jeder andere Tastendruck bricht den
L&schvorgang ab. Bei Null wird automatisch
geldscht. Es ertont ein Signalton.

® Die aktuelle Uhrzeit erscheint in der Anzeige.

Das unbeabsichtigte Loschen der gespeicher-
ten Daten wird somit ausgeschlossen.

Nach dem Ldéschen finden Sie in den einzelnen
Anzeigen die voreingestellten Beispielwerte.
Nach der ersten Messung werden die Beispiel-
daten automatisch geldscht.

Geréte
MaBe: 14 cm O, 3.5 cm hoch Gewicht: 180 gr
Gehduse: schlagfester Kunststoff auf ABS-Basis
Messbereich: 34,5-41,0°C

Messgenauigkeit: Gerat: 0,06°C Sensor: 0,08°C
Nutzungsbedingungen: 10-35°C

Lager- und Transportbedingungen: bei -10 bis 60°C,
max. Luftdruck 1500 hPa,

rel. Luftfeuchtigkeit 25-90%.

Netzteil
Lady-Comp/Baby-Comp
werden mit einem integrierten
Akku und einem Euro-Netzteil
110 - 230 V, vom Typ Friwo
MPP®6, geliefert. Das Netzteil ist
ein Mehrbereichsnetzteil und
von 110 - 230 V einsetzbar.

Als Zubehor sind ein Adapter fir US, UK,
Australien oder ein ROW (kann dann z.B. als
Tischnetzteil verwendet werden) erhaltlich.

Die Geréate diirfen nur mit dem Originalnetz-
teil geladen werden. Achten Sie darauf, dass
das Netzteil mit dem Adapter fest verbunden ist.



Akku

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der
Akku 24 Stunden, spater
nur noch 12 Stunden geladen werden.

Lady-Comp/Baby-Comp sind nun fiir

ca. einen Monat betriebsbereit.
Wiederholen Sie das Aufladen des Akkus,
wenn BA 09 bis BA 01 in der Anzeige
erscheint.

Mit den Tasten +/- gleichzeitig kommen Sie
von der BA-Anzeige zurtick zur Uhrzeit.

Wichtig: Der Akku darf nicht komplett ent-
laden werden. Spétestens bei der Anzeige
BA 01 muss er geladen werden.

Bei langerer Nutzungsunterbrechung, muss
das Gerat alle 3 Monate aufgeladen werden,
damit der Akku keinen Schaden nimmt.

Datenverlust ausgeschlossen

Bei leerem Akku ist ein Verlust der im Lady-
Comp/Baby-Comp gespeicherten Daten aus-
geschlossen.

Entsorgung
Offentliche Sammelstellen flr Elektrogerate.

Akku-Qualitatserkldrung

Die Kapazitat Ihres Lady-Comp/Baby-
Comp verringert sich mit jeder Ladung/
Entladung. Auch durch Lagerung bei zu
hohen oder zu niedrigen Temperaturen
erfolgt eine allmé&hliche Verringerung der
Kapazitat.

Auf diese Weise kdnnen sich die Betriebs-
zeiten lhres Gerates auch nach vollstan-
diger Akkuladung erheblich verringern.
In jedem Fall ist der Akku aber so
beschaffen, dass er innerhalb von zwei
Jahren noch aufgeladen und entladen
werden kann.



Reinigung

Messsensor: Zum Reinigen des Fihlers bitte
nur lauwarmes Wasser verwenden, keinen
Alkohol und keine chemischen Mittel.
Gehéuse: Mit Glasreiniger leicht feucht
abwischen.

Pflege und Wartung

Ihr Computer wurde mit groBer Sorgfalt ent-
wickelt und hergestellt und sollte auch mit
Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten
aufgelisteten Hinweise beachten, werden Sie
noch sehr lange Freude an Ihrem Lady-
Comp/Baby-Comp haben.

e Schutzen Sie lhren Computer vor Nasse und
Feuchtigkeit. In Niederschlagen, Feuchtigkeit
und Flussigkeiten sind Mineralien enthalten,
die elektronische Schaltkreise korrodieren.
Sollte das Gerét trotzdem nass werden,

trennen Sie es sofort von einer etwaigen
Stromversorgung ab, um einen Stromschlag
zu vermeiden. Legen Sie das Gerét nicht
(auch nicht zum Trocknen) auf/in einen
Warmeerzeuger, wie beispielsweise in ein
Mikrowellengerét, in einen Ofen oder auf
einen Heizkorper ab.

Bewahren Sie den Computer nicht in heiBen
Umgebungen auf (z.B. Kfz-Armaturenbrett
im Sommer). Hohe Temperaturen kdnnen
die Lebensdauer elektronischer Gerate ver-
kirzen, Akkus beschadigen und bestimmte
Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen
bringen.

Bewahren Sie das Gerét nicht in kalten
Umgebungen auf. Wenn es sich
anschlieBend wieder (auf seine normale
Betriebstemperatur) erwarmt, kann sich in
seinem Inneren Feuchtigkeit bilden, die elek-
tronische Platinen beschadigt.



e |assen Sie das Gerat nicht fallen, setzen Sie
es keinen Schlagen oder StéBen aus und
schitteln Sie es nicht. Durch eine solche
grobe Behandlung kénnen im Gerat befindli-
che Platinen zerbrechen.

¢ Verwenden Sie keine dtzenden Chemikalien,
Reinigungsldsungen oder scharfe
Reinigungsmittel zur Reinigung des Lady-
Comp/Baby-Comp.

Alle oben genannten Hinweise gelten in glei-
cher Weise fir den Messsensor, den Akku und
das Netzteil. Wenn eines dieser Teile nicht ord-
nungsgemas funktioniert, erhalten Sie schnelle
und zuverlassige Hilfe bei unseren Vertriebsge-
sellschaften.

Sicherheitshinweise

Starke elektromagnetische Felder (z.B. durch
Mobiltelefone, Amateurfunk oder Mikrowellen)
koénnen die Geratefunktion beeintrachtigen.

Geratekennzeichnung

Herstellername

Anwendungstyp B

il

&I Herstellungsdatum
)

A

Begleitpapiere beachten

Nicht im Hausmill entsorgen!

Produktsicherheit entsprechend
C E den europdischen Richtinien

0124  Konformitatserklarung.
Konformitatsbewertungsverfahren nach
Anhang Il der Richtlinie 93/42 EWG mit
benannter Stelle Dekra Certification GmbH

Made in Germany



Keine Messung maglich,

bzw. ungewollter Messabbruch

o Uberpriifen, ob Messzeitraum freigegeben
(Messsymbol leuchtet nicht auf).

e Probemessung durchfiihren
(S. 11 Probemessung).

e Sensor auf Schaden Uberprifen.

e Akku schadhaft, Gerat einschicken zum
Akkutausch.

Akku wird nicht geladen

e Vergewissern Sie sich, ob das richtige
Netzteil zum Laden verwendet wird
(S. 40 Netzteil).

e Uberpriifen Sie ob der Primaradapter richtig
verriegelt ist (S.40 Netzteil).

Geréat hat nicht geweckt

e Uberpriifen, ob der Wecker gestellt wurde
(S. 29 Wecker ein- ausschalten).

e Selbsttest durchflihren, ob Piepser
funktioniert (S.11).

Uhrzeit falsch
e Uhrzeit korrigieren (S.28)

Datum falsch

e Datum in der Vergangenheit:
siehe S. 28 Datum einstellen.

e Datum in der Zukunft: diese Korrektur kann
nur durchgefiihrt werden, wenn an diesem
Tag keine Messung erfolgt ist, ggf. muss bis
zum nachsten Tag gewartet werden.

»M“- Eintrag riickwirkend nicht méglich
e Rickwirkender Eintrag élter als 3 Tage und
Messungen vorhanden.

BA Anzeige

e Gerdt muss ca. 12 Std. geladen werden
(S. 8/40)

e Erscheint die BA-Anzeige schon nach kurzer
Zeit erneut, sollte das Gerat zum Akku-
tausch eingeschickt werden.



Indikationen:
LC: zur Verhiitung
BC: zur Verhitung und Planung

Kontraindikationen:
Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Zweckbestimmung:

Die Zykluscomputer Lady-Comp und Baby-
Comp sind Akku-betriebene Minicomputer zur
Messung der morgendlichen Aufwachtempe-
ratur (Basal Body Temperature), mit denen
Frauen ihren Fertilitatszeitraum ermitteln kon-
nen und dieser Uber eine optische Anzeige
dargestellt wird. Die Berechnung des

Fertilitatszeitraumes erfolgt anhand der oral
gemessenen morgendlichen Aufwachtempera-
tur, die mit Hilfe des Messflhlers vom Zyklus-
computer ermittelt, gespeichert und automa-
tisch ausgewertet wird. Zusammen mit den
manuellen Eingaben von Menstruation und
Geschlechtverkehr (nur Baby Comp) dienen
diese Gerate zur Bestimmung der fruchtbaren
und unfruchtbaren Phasen im Zyklus, auf
deren Berechnungen eine natirlichen
Schwangerschaftsverhiitung sowie eine naturli-
che Familienplanung durchgefiihrt werden
kann. Der Baby-Comp besitzt zusétzliche
Funktionen, die den optimalen Zeitpunkt einer
Schwangerschaftsplanung, eine Geschlechts-
prognose und das Konzeptionsdatum anzeigt,
sowie den Geburtstermin errechnet.



Hinweis zur Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Die Gerate Lady-Comp und Baby-Comp sind fiir den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung
bestimmt. Der Kunde oder der Anwender der Gerate Lady-Comp und Baby-Comp sollte sicherstellen, dass die Benutzung in
solch einer Umgebung erfolgt.

Aussendungs-Messungen Ubereinstimmung Elektromagnetische Umgebung- Leitlinie
HF-Aussendungen Gruppe 1 Die Gerate Lady-Comp und Baby-Comp verwenden HF-Energie aus-
nach CISPR 11 schlieBlich zu ihrer internen Funktion. Daher ist ihre HF-Aussendung

sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektroni-
sche Gerate gestort werden.

HF-Aussendungen Klasse B Die Gerate Lady-Comp und Baby-Comp sind fiir den Gebrauch in
nach CISPR 11 allen Einrichtungen einschlieBlich Wohnbereichen und solchen
bestimmt, die unmittelbar an ein 6ffentliches Versorgungsnetz ange-

%%ea?&irég;ngen nach Klasse A schlossen sind, das auch Geb&ude versorgt, die fiir Wohnzwecke
e genutzt werden.
Spannungsschwankungen/ erfullt

Flicker nach IEC 61000-3-3




Hinweis zur Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Die Gerate Lady-Comp und Baby-Comp sind fiir den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung
bestimmt. Der Kunde oder der Anwender der Gerate Lady-Comp und Baby-Comp kann dadurch helfen, elektromagnetische
Stérungen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeraten
(Sendern) und der Geréte Lady-Comp und Baby-Comp abhéngig von der Ausgangsleitung des Kommunikationsgerates, wie
unten angeben einhalt.

Nennleistung des Senders [W] Schutzabstand abhéngig von der Sendefrequenz [m]
150 kHz bis 80 MHz 80 MHz bis 800 MHz 800 MHz bis 2,5 GHz
d=1,2 OP d=0,35 COP d=0,7 OP

0,01 0,12 0,04 0,07

0,1 0,38 0,11 0,22

1 1,20 0,35 0,70

10 3,79 1,11 2,21

100 12,00 3,50 7,00

Fur Sender, deren Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der Abstand unter Verwendung der Gleichung bestimmt wer-
den, die zur jeweiligen Spalte gehort, wobei P die Nennleistung des Senders in Watt (W) gemaB der Angabe des Senderherstellers ist.

Anmerkung 1:  Zur Berechnung des empfohlenen Schutzabstandes von Sendern im Frequenzbereich von 80MHz bis 2,5 GHz wurde ein
zusétzlicher Faktor von 10/3 verwendet, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass ein unbeabsichtigt in den
Patientenbereich eingebrachtes mobiles/tragbares Kommunikationsgerat zu einer Stérung fiihrt.

Anmerkung 2:  Diese Leitlinien mégen nicht in allen Fallen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer GréBen wird durch
Absorptionen und Reflexionen von Gebauden, Gegenstanden und Menschen beeinflusst.

@



Storfestigkeitspriifung

Entladen statischer
Elektrizitat (ESD)
nach IEC 61000-4-2

Schnelle transiente
elektrische Stor-
gréBen/Bursts nach
IEC 61000-4-4

StoBspannungen
(Surges) nach
IEC 61000-4-5

Spannungsein-
briiche,Kurzzeit-
unterbrechungen
und Schwankungen
der Versorgungs-
spannung nach

IEC 61000-4-11

Magnetfeld bei der
Versorgungsfrequenz
(50/60 Hz) nach

IEC 61000-4-8

Anmerkung 1:

Leitlinien und Herstellererkldrung- Elektromagnetische Storfestigkeit

Die Gerate Lady-Comp und Baby-Comp sind fiir den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung
bestimmt. Der Kunde oder der Anwender der Gerate Lady-Comp und Baby-Comp sollte sicherstellen, dass die Benutzung in
solch einer Umgebung erfolgt.

IEC 60601-Priifpegel

+ 6 kV Kontaktentladung
(indirekt)
+ 8 kV Luftentladung

+ 2 kV fir Netzleitungen
+ 1 KV firr Eingangs- und
Ausgangsleitungen

=> nicht anwendbar

+1kV
Gegentaktspannung
(symmetrisch)

< 5% Ut fir V2 Periode
(> 95 % Einbruch)

40% Ut fur 5 Periode
(60 % Einbruch)

70% Ut fiir 25 Periode
(80 % Einbruch)

<5%Ur fir5s
(> 95 % Einbruch)

3 A/m

Ubereinstimmungspegel

+ 6 kV Kontaktentladung
+ 8 kV Luftentladung

+ 2 kV flr Netzleitungen
+ 1 KV flr Eingangs- und
Ausgangsleitungen

=> nicht anwendbar

+1kV
Gegentaktspannung
(symmetrisch)

< 5% Ur flr 2 Periode
(> 95 % Einbruch)

40% Ut fir 5 Periode
(60 % Einbruch)

70% Ut flr 25 Periode
(30 % Einbruch)

<5% Ur fir5s
(> 95 % Einbruch)

3 A/m

Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien

FuBbdden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder
mit Keramikfliesen versehen sein. Wenn der FuB3-
boden mit synthetischem Material versehen ist, muss
die relative Luftfeuchte mindestens 30 % betragen.

Die Qualitat der Versorgungsspannung sollte der einer
typischen Geschafts- oder Krankenhausumgebung
entsprechen.

Die Qualitat der Versorgungsspannung sollte der einer
typischen Geschéafts- oder Krankenhausumgebung
entsprechen.

Die Qualitat der Versorgungsspannung sollte der einer
typischen Geschéfts- oder Krankenhausumgebung
entsprechen.

Wenn der Anwender der Gerate Lady-Comp und
Baby-Comp fortgesetzte Funktion auch beim Auf-
treten von Unterbrechungen der Energieversorgung
fordert, wird empfohlen, die Gerate Lady-Comp und
Baby-Comp aus einer unterbrechungsfreien
Stromversorgung oder einer Batterie zu speisen.

Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten den typi-
schen Werten, wie sie in der Geschéfts- und Kranken-
hausumgebung vorzufinden sind, entsprechen.

UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung des Prifpegels



Storfestigkeitspriifung 1EC 60601-Priifpegel Ubereinstimmungspegel  Elekiromagnetische Umgebung - Leitlinien

Tragbare und mobile Funkgeréte sollten in keinem gerin-
geren Abstand zu den Geréten Lady-Comp und Baby-
Comp einschlieBlich der Leitung verwendet werden als dem
empfohlenem Schutzabstand, der nach der fiir die
Sendefrequenz zutreffenden Gleichung berechnet wird.

Empfohlener Schutzabstand:

Geleitete 3 Veff 3 Veff d= [3,5/3yP =1,2/P
HF-StérgréBen 150 kHz
nach IEC 61000-4-6 bis 80 MHz d= [3,5/10yP = 0,35/P

fiir 80 MHz bis 800 MHz
Gestrahlte 3 V/m 3 V/m d= [7,0/10}yP =0,7{P
HF-StérgréBen 80 MHz fiir 800 MHz bis 2,5 GHz

nach IEC 61000-4-3 ~ bis 2,5 GHz mit P als der Nennleistung des Senders in Watt (W) gemaB

Angaben des Senderherstellers und d als empfohlenem
Schutzabstand in Meter (m).

Die Feldstérke stationérer Funksender sollte bei allen Fre-
quenzen gemaB einer Untersuchung vor Ort
geringer als der Ubereinstimmungspegel sein. (((.)))

In der Umgebung von Geraten, die das folgende
Bildzeichen tragen, sind Stérungen méglich.

Anmerkung 2:  Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der héhere Frequenzbereich
Anmerkung 3:  Diese Leitlinien mégen nicht in allen Fallen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer GréBen wird durch
Absorptionen und Reflexionen der Gebaude, Gegensténde und Menschen beeinflusst.

a) Die Feldstarke stationarer Sender, wie z.B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Landfunkgeraten, Amateurfunkstation, AM- und
FM Rundfunk- und Fernsehsender kénnen theoretisch nicht genau vorherbestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsicht-
lich der stationdren Sender zu ermitteln, sollte eine Studie des Standorts erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstarke an dem Stand-
ort, an dem das Gerét benutzt wird, die obige Ubereinstimmungspegel tiberschreitet, sollte das Gerat beobachtet werden, um die bestim-
mungsgemaBe Funktion nachzuweisen. Wenn ungewohnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, kénnen zusétzliche MaBnahmen erfor-
derlich sein, wie z.B. eine Veranderung oder ein anderer Standort des Gerates.

b) Uber den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstérke geringer als [V1]V/m sein.
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